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流式免疫多重微球芯片技术检测干燥综合征自身抗体的评价及应用＊
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　　摘　要：目的　建立多重微球芯片流式免疫荧光发光 法 检 测 原 发 性 干 燥 综 合 征（ｐＳＳ）自 身 抗 体 的 评 价 及 应 用。方 法　采 用

多重微球流式免疫荧光发光法，以 聚 苯 乙 烯 微 球 为 反 应 界 面，将８种［ＳＳＡ（６０ｋＤ）、ＳＳＢ、α－ｆｏｄｒｉｎ、Ｍ３、ｄｓ－ＤＮＡ、ｎＲＮＰ／Ｓｍ、Ｓｍ、

Ｍ２］抗人ＩｇＧ单克隆抗体包被微球后，用该方法检测同一血清样本中的多种可溶性蛋白抗体。选取ｐＳＳ患者２０６例、非ｐＳＳ患者

１１０例和健康人６９例，用多重微球流式免疫荧光发光法检测８种自身抗体。结果　多重微珠流式免疫荧光发光法检测８种抗体

的批内差异及批间差异均较小；检测ｐＳＳ组的８种抗体水平与非ｐＳＳ组、健康组比较，差异均有统计学意义（Ｐ＜０．０１）；诊断ｐＳＳ
的总敏感度可达９７．２０％，总特异性可达９６．３４％。结论　多重微球流式免疫荧光发光法检测ｐＳＳ自身抗体方法可以一次同时进

行８种自身抗体的联合检测，为ｐＳＳ及其他自身免疫病的确诊创造了一种准确、便捷的检测新方法。
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　　原发性干燥综合征（ｐＳＳ）属 于 慢 性 炎 性 自 身 免 疫 病，该 病

侵及多系统特别是外分泌腺。血清中可检出多种自身抗体，以

具有较高敏感性的ＳＳＡ抗体和较高特异性的ＳＳＢ抗体而备受

关注。近年新发现的与干燥综 合 征（ＳＳ）有 关 且 有 较 高 敏 感 性

和特异性的胞 衬 蛋 白（α－ｆｏｄｒｉｎ）抗 体 有 望 成 为 继ＳＳＡ／ＳＳＢ抗

体后，辅助诊断ＳＳ的 另 一 个 生 物 标 记 物［１］。Ｍ３受 体 抗 体 是

新近研究发现 的ＳＳ中 唯 一 一 个 器 官 特 异 性 抗 体［２］。其 引 导

了对ＳＳ的发病 机 制 及 用 药 治 疗 的 新 思 路。另 外 一 些 继 发 性

ＳＳ同时存在其 他 相 关 抗 体，对 于 其 他 抗 体 的 检 测，如ｎＲＮＰ／

Ｓｍ、Ｓｍ、Ｓｃｌ－７０、Ｊｏ－１抗体的测定也大量的应用于临床。

国内测定ＳＳＡ、ＳＳＢ、α－ｆｏｄｒｉｎ抗 体 的 方 法 很 多，例 如 酶 联

免疫吸附法（ＥＬＩＳＡ）、双向免疫扩散法、间接免疫荧光法等，但

因为各类检测方式都 存 在 利 弊 而 导 致 检 测 结 果 存 在 误 差。另

外，目前 对 Ｍ３受 体 抗 体 检 测 的 试 剂 盒 在 国 内 尚 未 商 品 化

生产。

多重微球芯片流式免 疫 荧 光 发 光 技 术 是 在 流 式 细 胞 术 的

基础上发展起来的新 技 术。该 技 术 是 将 多 个 单 抗 包 被 在 以 聚

苯乙烯为反应界面的微球上，可同时检测样本中多种可溶性抗

体。为此本课题组在国 内 外 首 次 通 过 使 用 多 重 微 球 流 式 免 疫

荧光发光技术，检 测ｐＳＳ敏 感 性 及 特 异 性 强 的ＳＳＡ（６０ｋＤ）、

ＳＳＢ、α－ｆｏｄｒｉｎ、Ｍ３受 体 抗 体，及 与 疾 病 发 生 发 展 有 关 的ｄｓ－
ＤＮＡ、ｎＲＮＰ／Ｓｍ、Ｓｍ、Ｍ２抗体等８种抗体，并对其进行了方法

学评价。

１　资料与方法

１．１　一般资料　选 择２０１３年３月 至２０１５年１０月 在 辽 宁 中

医药大学附属医院初诊为ｐＳＳ的 患 者２０６例，作 为ｐＳＳ组，其
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中男１３５例，女７１例，年龄２０～７８岁，平 均 年 龄３９岁。入 选

患者均符合２００２年欧洲美国ｐＳＳ分类（诊断）标准［３］。选取同

期到该 院 初 诊 非ｐＳＳ患 者１１０例，作 为 非ｐＳＳ组，其 中 男４２
例，女６８例，年龄５０～７８岁，平 均 年 龄４２岁。选 取 同 期 本 院

体检正常者６９例作为健康对照组，其中男２４例，女４５例。年

龄２２～５１岁，平均年龄３７岁。样本留取：采集外周静脉血２ｈ
内分离血清，－８０℃冰箱分装保存。

１．２　仪器和试剂　Ｌｕｍｉｎｅｘ　２００多 功 能 流 式 点 阵 仪，由 美 国

Ｌｕｍｉｎｅｘ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ公司生产。主要试剂为聚苯乙烯微球，直

径为４μｍ，浓 度 为１×１０８，共 有５个 荧 光 梯 度，为Ｓｐｈｅｒｏｔｅｃｈ
公司产品；ＳＳＡ（６０ｋＤ）、ＳＳＢ、α－ｆｏｄｒｉｎ、Ｍ３受 体 抗 抗 体 均 由 本

实验室自行制备，类型为鼠抗人ＩｇＧ；ｄｓ－ＤＮＡ、ｎＲＮＰ／Ｓｍ、Ｓｍ、

Ｍ２等６种单抗，异硫氰酸荧光素（ＦＩＴＣ）标记的羊抗人ＩｇＧ多

克隆抗体（ＦＩＴＣ　ＢＡＨ）、羊抗 鼠ＩｇＧ多 克 隆 抗 体（ＦＩＴＣ　ＳＡＭ）

均购自美国Ｂｅｃｋｍａｎ　ｏｕｌｔｅｒ公司。

１．３　原理及方法

１．３．１　检测原理　首先在反应孔中加入待测稀释血清及复合

微球悬浮液（简称微球 悬 液）温 育。聚 苯 乙 烯 微 球 由 不 同 荧 光

标记，各种颜色微球上有相应的单抗。待测血清中对应的一种

或几种抗体可特异性 的 结 合 于 各 色 微 球 表 面。洗 去 血 清 中 未

能反应的蛋白。然 后 加 入 荧 光 素（藻 红 蛋 白）标 记 的 羊 抗 人

ＩｇＧ并温育，使其与结合在微球表面的抗体结合从而标记自身

抗体。用ＡｔｈｅＮＡ　Ｍｕｌｔｉ－Ｌｙｔｅ? 设备对微球悬液进行分析。该

仪器可辨别微球颜 色 并 检 测 微 球 的 荧 光 强 度（ＰＥ）。将ＰＥ换

算成浓度结果，荧 光 强 度 中 位 数（ＭＦＩ）则 是 利 用 了 孔 内 校 正

技术。

１．３．２　微球包被　用０．１ｍｏｌ／Ｌ碳酸盐缓冲液（ｐＨ９．６）稀释

好 的 单 抗 ＳＳＡ（６０ｋＤ）、ＳＳＢ、α－ｆｏｄｒｉｎ、Ｍ３、ｄｓ－ＤＮＡ、ｎＲＮＰ／

Ｓｍ、Ｓｍ、Ｍ２各１６０μｇ。取５个 荧 光 梯 度 微 球 各１００μＬ，分 别

与单抗混合摇床混匀，４℃过 夜。次 日 用 含０．０５％吐 温－２０的

ｐＨ７．４的磷酸盐缓冲液（ＰＢＳ缓冲液）洗涤３次，３％ＢＳＡ稀释

液（ＰＢＳ稀释液配置）摇床混匀封闭微球，４℃过夜。以等渗盐

溶液０．０２％的叠氮钠重悬微球，４℃保存。于第１、１０、２０、３０、

４０、６０、８０、１００天 分 别 应 用 ＦＩＴＣ　ＳＡＭ（阳 性 对 照）及 ＦＩＴＣ

ＢＡＨ（阴性对照）检测微球，判断微球包被效果和稳定性。

１．３．３　检测方法　血清１∶２１稀释，混匀；在反应板的每孔内

分别加入５０μＬ微球悬液和１０μＬ稀释后样本，混匀；室 温 温

育３０ｍｉｎ；洗涤液洗板３次；轻轻吸干反应板底部，在空气干燥

３～５ｍｉｎ；每孔中加入１５０μＬ荧光素，混匀；室温温育３０ｍｉｎ；

摇匀；６０ｍｉｎ内 读 取 结 果。检 测 结 果 分 析 判 断 标 准：阴 性 样

本，＜１００ＡＵ／ｍＬ；阳 性 样 本，＞１２０ＡＵ／ｍＬ；临 界 值 样 本，

１００～１２０ＡＵ／ｍＬ。

１．４　统计学处理　采 用ＳＰＳＳ１６．０进 行 数 据 分 析。３组 样 本

间比较，采用独立样本ｔ检 验；联 合 检 测８种 抗 体 的 敏 感 性 及

特异性采用 行×列 表χ
２ 检 验，Ｐ＜０．０５视 为 差 异 有 统 计 学

意义。

２　结　　果

２．１　微球固相化单抗的载量　８种抗体ＳＳＡ（６０ｋＤ）、ＳＳＢ、α－
ｆｏｄｒｉｎ、Ｍ３、ｄｓ－ＤＮＡ、ｎＲＮＰ／Ｓｍ、Ｓｍ、Ｍ２包被微球的 ＭＦＩ分别

为１５．２±１．０２、１９．８±１．２４、２４．５±１．３２、２７．１２±１．２１、

１３．１３±１．１５、１８．４２±１．３５、１６．２±１．０３和１８．６±１．０４。

２．２　微球稳定性测定　保存在４℃时微球稳定性好，ＳＳＡ（６０

ｋＤ）、ＳＳＢ、α－ｆｏｄｒｉｎ、Ｍ３、ｄｓ－ＤＮＡ、ｎＲＮＰ／Ｓｍ、Ｓｍ、Ｍ２变 异 系 数

分别为８．９３％、９．０９％、１０．３９％、１２．０７％、１９．５４％、９．６１％、

１２．１９％和９．３０％。４℃条件下可稳定存储１００ｄ。

２．３　精密度检测　用变异系数（ＣＶ）表示。

２．３．１　批内精密度　取１份标本反复测 定１０次。１０次 测 定

结果：ＳＳＡ（６０ｋＤ）、ＳＳＢ、α－ｆｏｄｒｉｎ、Ｍ３、ｄｓ－ＤＮＡ、ｎＲＮＰ／Ｓｍ、

Ｓｍ、Ｍ２测 定 的 ＭＦＩ的ＣＶ 分 别 为２．６３％、２．８１％、３．０１％、

２．３３％、２．５１％、２．４２％、２．７１％和２．８１％。

２．３．２　批间精密度　取１份标本进行每天１次 测 定，连 测２０
天。２０天测定结果：ＳＳＡ（６０ｋＤ）、ＳＳＢ、α－ｆｏｄｒｉｎ、Ｍ３、ｄｓ－ＤＮＡ、

ｎＲＮＰ／Ｓｍ、Ｓｍ、Ｍ２测定的ＭＦＩ的ＣＶ分别为３．０６％、２．８８％、

２．９０％、３．２１％、４．１６％、３．６８％、３．２６％和２．９８％。

２．４　多重微球流式免疫荧光发光法检测三组抗体水平比较　
结果显示，８种抗体水平的 ＭＦＩ在ｐＳＳ组 与 非ｐＳＳ组、ｐＳＳ组

与健康组间存在差异，差异均有统计学意义（Ｐ＜０．０１），非ｐＳＳ
组与健康组比较差异无统计学意义（Ｐ＞０．０５），详见表１。

表１　　ｐＳＳ组组、非ｐＳＳ组和健康对照组８种抗体检测结果（ＡＵ／ｍＬ，ｘ±ｓ）

组别 ｎ　 ＳＳＡ　 ＳＳＢ α－ｆｏｄｒｉｎ　 Ｍ３ ｄｓ－ＤＮＡ　 ｎＲＮＰ／Ｓｍ　 Ｓｍ　 Ｍ２

健康对照组 ６９　 １９．６５±５．７１　 ３１．９６±４．２３　 ２１．３０±６．１２　 ３４．７０±７．６５　 ２５．３６±５．１４　 ２２．１３±４．５３　 ２３．１６±４．３９　 １７．７４±４．６６

非ｐＳＳ组 １１０　 ２０．２０±６．８０　 ３０．１８±８．４６　 ２３．４０±５．１９　 ３５．８３±８．６５　 ２４．６１±５．６２　 ２３．４４±５．１０　 ２２．３８±５．８９　 １８．８０±５．４０

ｐＳＳ组 ２０６　 ３９９．２０±１９．８０＊＃ ５４４．１８±２４．２３＊＃ ３６９．３８±２１．１＊＃ ５２２．７０±２３．６５＊＃ ６３１．３６±１８．１２＊＃ ２５８．１３±１６．４２＊＃ ３４８．２６±１５．２９＊＃ ６４０．００±２５．４６＊＃

　　注：与非ｐＳＳ组比较，＊Ｐ＜０．０１；与健康对照组比较，＃Ｐ＜０．０１。

２．５　交叉反应　为评价本方法与其他ＩｇＧ抗体的潜在交叉反

应，共测试了４６例对不同自身免疫和感染性疾病的抗体阳性

的样本。这４６例对本试剂的各个分析物检测都为阴性。研究

试验表明本方式同上述ＩｇＧ抗体无交叉反应。

２．６　三组抗 体 联 合 检 测 的 敏 感 度 和 特 异 度　对ｐＳＳ组、非

ｐＳＳ组 和 健 康 组 进 行 ＳＳＡ（６０ｋＤ）、ＳＳＢ、α－ｆｏｄｒｉｎ、Ｍ３、ｄｓ－
ＤＮＡ、ｎＲＮＰ／Ｓｍ、Ｓｍ、Ｍ２抗体 的 敏 感 度 和 特 异 度 的 检 测，结

果显示，ｐＳＳ组、非ｐＳＳ组和 健 康 组 各 单 抗 之 间 及８种 单 抗 联

合检测总敏感性为９７．２％；总特异性为９６．３４％。见表２。

表２　　８种单抗联合检测的敏感度及特异度

分析物 相对灵敏度（％） 相对特异性（％） 相对符合率（％）

ＳＳＡ　 １００．０　 ９３．７　 ９５．１
ＳＳＢ　 ９５．３　 ９８．３　 ９６．９

α－ｆｏｄｒｉｎ　 １００．０　 ９８．８　 ９８．５
Ｍ３　 １００．０　 ９９．３　 ９９．４
ｄｓ－ＤＮＡ　 ９６．６　 ９３．８　 ９６．２
ｎＲＮＰ／Ｓｍ　 ９６．２　 ９３．８　 ９５．２
Ｓｍ　 ９３．６　 ９６．９　 ９７．９
Ｍ２　 ９５．９　 ９６．１　 ９６．３

·２１９１· 检验医学与临床２０１６年７月第１３卷第１４期　Ｌａｂ　Ｍｅｄ　Ｃｌｉｎ，Ｊｕｌｙ　２０１６，Ｖｏｌ．１３，Ｎｏ．１４



３　讨　　论

自身抗体广义上指人体免疫系统因某种原因功能紊乱，从
而对本身正常或变性的抗原类物质发生错误的免疫应答，并由

Ｂ淋巴细胞产生相应 的 抗 体。不 同 自 身 免 疫 病 可 具 有 一 种 或

几种特异性的自身抗体，因此自身抗体可谓是自身免疫病的特

异性标志。血清中出现 高 效 价 的 自 身 抗 体 可 以 为 临 床 医 师 诊

断相关自身免疫病、确定治疗方案及判断预后提供有力依据。
自身抗体检测常用的方法如酶联免疫吸附法、双向免疫扩

散法、间接免疫 荧 光 法 等 大 多 有 操 作 繁 琐，耗 费 时 长 的 缺 点。
近年新兴的多重微球液态 芯 片 技 术 将 微 球 与 双 抗 夹 心 法 结 合

应用于自身抗体的检测，可 实 现 多 种 抗 体 同 时 快 速 检 测，弥 补

了传统方法的弊端。
目前，国 际 上 Ｒｏｕｑｕｅｔｔｅ等［４］对９种 自 身 抗 体（ｄｓＤＮＡ，

Ｓｍ，Ｓｍ／ＲＮＰ，Ｓｃｌ－７０，Ｊｏ－１，ＳＳＡ，ＳＳＢ，ｒｉｂｏｓｏｍｅ，ａｎｄｃｅｎ－
ｔｒｏｍｅｒｅ　Ｂ）进行检测便是利用了液 态 芯 片 技 术，此 技 术 的 灵 敏

度为９９．１％，特 异 性 达 到１００％，变 异 系 数１０％。Ｓｈｏｖｍａｎ
等［５］则利用ＡｔｈｅＮＡ液 相 芯 片 技 术 检 测９项 抗 核 抗 体，其 中

４１８份标本分别为９５份健康标本、８６份 抗 核 抗 体 标 本、２３６份

自身免疫患者样本。与ＥＬＩＳＡ相 比，抗 核 抗 体 标 本 和 自 免 疾

病患者标本吻合度分别为９７．７％、９２％～９７．７％，健 康 标 本 吻

合度为９９％。Ａｈｒｅｕ等［６］对比ＦＩＤＩＳ液 相 芯 片 技 术 和ＥＬＩＳＡ
方法分别检测人和动物类风湿因子（ＲＦ）发现，ＦＩＤＩＳ法检测人

ＲＦ特 异 性９０．２％、敏 感 性９８．９％，检 测 动 物 ＲＦ特 异 性

８４．９％、敏感性９７．５％；ＥＬＩＳＡ法 检 测 人 ＲＦ特 异 性９４．６％、
敏感性８８．５％，检测动物ＲＦ特异性７１．９％、敏感性９８．４％。

目前，国外的 液 相 芯 片 技 术 发 展 迅 速 且 日 益 成 熟，Ｌｕｍｉ－
ｎｅｘ公司［７－８］等已形成多 色 微 球 配 套 检 测 及 销 售 系 统，Ｂｉｏ－Ｒａｄ
公司等［９－１０］进一步完 成 了 临 床 检 验 实 验 并 研 发 出 了 商 品 化 试

剂盒。相比国内，该技术 渐 渐 受 到 人 们 关 注，却 仍 处 于 初 步 研

究探索阶段。
本文采用 半 定 量（多 重 微 球 流 式 免 疫 荧 光 发 光 法）检 测

ｐＳＳ患者血清中８种不 同 分 析 物 的ＩｇＧ抗 体。还 可 用 于 各 种

自身免疫病的体外辅助诊断，如类风湿关节炎、系统性硬皮病、
系统性红斑狼疮、混合 型 结 缔 组 织 疾 病（ＭＣＴＤ）、药 物 诱 导 的

红斑狼疮和干燥综合 征 等 自 身 免 疫 病。虽 然 目 前 自 身 免 疫 病

的确切病因不详，但此类疾病的患者存在特异性的自身抗体是

确定的。对疑似各类结缔组织病患者，要联合和经常检测这些

自身抗体。
本研究采用多重微球流式免疫荧光发光法技术检测抗核

抗体及ｐＳＳ，结果显示，在４℃时保存被包被的微球稳定性好，
可存储１００天，同时精密度试验也显示该方法反复检测变异较

小，具有很好的重复性。检测ｐＳＳ组 与 非ｐＳＳ组、健 康 组８种

抗体的 ＭＦＩ比较，差异均有统 计 学 意 义（Ｐ＜０．０１），非ｐＳＳ组

与健康组比较，差异无统计学意义（Ｐ＞０．０５）。其 检 测 的 抗 体

的总敏感度和总特 异 度 分 别 为９７．２％、９６．３４％，同 文 献 报 道

基本一致［７］。说明同时联 合 检 测 多 种 自 身 抗 体 可 增 加 对 自 身

免疫病筛选的阳性率，以 免 漏 诊，适 合 临 床 应 用。传 统 固 相 芯

片法配套设备价格昂贵，检 测 时 间 长，且 只 有 一 种 分 子 处 于 游

离状态可以自由移动，而多重微球液相芯片技术大大降低了成

本，检测过程缩短至３ｈ，且整个反应在液体中进行更接近生物

自然反应状态。

另外可以同时在复合免疫分析中提供几种不同的分析，操
作人员可以在同一时间同 一 孔 内 对 一 个 患 者 样 本 做 多 个 自 身

抗原的检测，为临床提供了一个有效的实验室检测手段。

参考文献

［１］ 何菁，郭嘉隆，李英妮，等．抗α－胞衬蛋白多肽陨ＩｇＡ抗体

对干燥综合征的诊断价值［Ｊ］．中华临 床 免 疫 和 变 态 反 应

杂志，２０１０，４（２）：９１－９６．
［２］ 罗静，李小峰，王彩虹，等．初步 探 讨 抗 Ｍ３受 体 抗 体 在 干

燥综合征的临 床 意 义［Ｊ］．临 床 医 药 实 践，２００９，１８（３）：

２０７－２０９．
［３］ 赵岩，贾宁，魏丽，等．原 发 性 干 燥 综 合 征２００２年 国 际 分

类（诊断）标准的临床验 证［Ｊ］．中 华 风 湿 病 学 杂 志，２００３，

７（９）：５３７－５４０．
［４］ Ｒｏｕｑｕｅｔｔｅ　ＡＭ，Ｄｅｓｇｒｕｅｌｌｅｓ　Ｃ，Ｉａｒｏｃｈｅ　Ｐ．Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ

ｔｈｅ　ｎｅｗ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｄ　ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ，ＦＩＤＩＳ，ｆｏｒ　ｓｉｍｕｌｔａｎｅ－
ｏｕｓ　ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｎｔｉｎｕｃｌｅａｒ　ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ
ａｎｄ　ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｗｉｔｈ　ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ　ｍｅｔｈｏｄｓ［Ｊ］．Ａｍ　Ｊ　Ｃｌｉｎ
Ｐａｔｈｏｌ，２００３，１２０（５）：６７６－６８１．

［５］Ｓｈｏｖｍａｎ　Ｏ，Ｇｉｌｂｕｒｄ　Ｂ，Ｚａｎｄｍａｎ－Ｇｏｄｄａｒｄ　Ｇ，ｅｔ　ａｌ．Ｍｕｌｔｉ－
ｐｌｅｘｅｄ　ＡｔｈｅＮＡ　ｍｕｌｔｉ－ｌｙｔｅ　ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ　ｆｏｒ　ＡＮＡ　ｓｃｒｅｅｎ－
ｉｎｇ　ｉｎ　ａｕｔｏｉｍｍｕｎｅ　ｄｉｓｅａｓｅｓ［Ｊ］．Ａｕｔｏｉｍｍｕｎｉｔｙ，２００５，３８
（１）：１０５－１０９．

［６］ Ａｂｒｅｕ　Ｉ，Ｌａｒｏｃｈｅ　Ｐ，Ｂａｓｔｏｓ　Ａ，ｅｔ　ａｌ．Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｄ　ｉｍｍｕｎｏ－
ａｓｓａｙ　ｆｏｒ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｒｈｅｕｍａｔｏｉｄ　ｆａｃｔｏｒｓ　ｂｙ　ＦＩＤＩＳ　ＴＭ
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ［Ｊ］．Ａｎｎ　Ｎ　Ｙ　Ａｃａｄ　Ｓｃｉ，２００５，１０５０（１）：３５７－
３６３．

［７］ Ｌｉ　Ｗ，Ｚｈａｎｇ　Ｎ，Ｇｏｎｇ　Ｐ，ｅｔ　ａｌ．Ａ　ｎｏｖｅｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ　ＰＣＲ
ｃｏｕｐｌｅｄ　ｗｉｔｈ　Ｌｕｍｉｎｅｘ　ａｓｓａｙ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ　ｄｅｔｅｃ－
ｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｒｙｐｔｏｓｐｏｒｉｄｉｕｍ　ｓｐｐ．，Ｃｒｙｐｔｏｓｐｏｒｉｄｉｕｍ　ｐａｒｖｕｍ
ａｎｄ　Ｇｉａｒｄｉａ　ｄｕｏｄｅｎａｌｉｓ［Ｊ］．Ｖｅｔ　Ｐａｒａｓｉｔｏｌ，２０１０，１７３（１－２）：

１１－１８．
［８］ Ａｎｄｅｒｓｏｎ　Ｓ，Ｗａｋｅｌｅｙ　Ｐ，Ｗｉｂｂｅｒｌｅｙ　Ｇ，ｅｔ　ａｌ．Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

ａｎｄ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｌｕｍｉｎｅｘ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ　ｓｅｒｏｌｏｇｙ　ａｓｓａｙ　ｔｏ
ｄｅｔｅｃｔ　ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ　ｔｏ　ｂｏｖｉｎｅ　ｈｅｒｐｅｓ　ｖｉｒｕｓ　１，ｐａｒａｉｎｆｌｕｅｎｚａ　３
ｖｉｒｕｓ，ｂｏｖｉｎｅ　ｖｉｒａｌ　ｄｉａｒｒｈｏｅａ　ｖｉｒｕｓ，ａｎｄ　ｂｏｖｉｎｅ　ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ
ｓｙｎｃｙｔｉａｌ　ｖｉｒｕｓ，ｗｉｔｈ　ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｔｏ　ｅｘｉｓｔｉｎｇ　ＥＬＩＳＡ　ｄｅｔｅｃ－
ｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄｓ［Ｊ］．Ｊ　Ｉｍｍｕｎｏｌ　Ｍｅｔｈｏｄｓ，２０１１，３６６（１－２）：７９－
８８．

［９］ Ｖａｕｌｏｕｐ－Ｆｅｌｌｏｕｓ　Ｃ，Ｇａｉｄｏｔ　Ｎ，Ｐａｒｉｓ　Ｌ，ｅｔ　ａｌ．ＰＸ－２Ｅｖａｌｕａ－
ｔｉｏｎ　ｏｆ　ｎｅｗ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ　ａｓｓａｙｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ＢｉｏＰｌｅｘＴＭ　２２００
（Ｂｉｏ－Ｒａｄ）：ｐｒｅｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｔｏｘｏｐｌａｓｍａ　ｇｏｎｄｉｉ　ａｎｄ　ｃｙｔｏｍｅｇａ－
ｌｏｖｉｒｕｓ　ＩｇＭ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｆｏｒ　ｒｅｃｅｎｔｌｙ　ａｃｑｕｉｒｅｄ　ｉｎｆｅｃｔｉｏｎｓ［Ｊ］．Ｊ
Ｃｌｉｎ　Ｖｉｒｏｌ，２００９，４６（Ｓｕｐｐｌ　１）：５４８．

［１０］Ｇｅｒｓｏｎ　Ｈ，Ｐｏｒｔｅｒ　Ｖ，Ｇｎａｎａｓｕｎｔｈａｒａｍ　Ｐ，ｅｔ　ａｌ．Ｐ１０７Ｃｏｍ－
ｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　Ｒｅｍｅｌ　Ｓｔａｐｈａｕｒｅｘ　Ｐｌｕｓ＠ ａｎｄ　Ｂｉｏ－Ｒａｄ　Ｐａｓｔ－
ｏｒｅｘ　Ｓｔａｐｈ　Ｐｌｕｓ＠ｋｉｔｓ　ｆｏｒ　ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｉｎｇ　Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ
ａｕｒｅｕｓ　ｆｒｏｍ　ｏｔｈｅｒ　ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｉ［Ｊ］．Ｉｎｔ　Ｊ　Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂ　Ａ－
ｇｅｎｔｓ，２００９，３４（Ｓｕｐｐｌ　２）：Ｓ６０－６１．

（收稿日期：２０１６－０１－０５　　修回日期：２０１６－０３－１４）

·３１９１·检验医学与临床２０１６年７月第１３卷第１４期　Ｌａｂ　Ｍｅｄ　Ｃｌｉｎ，Ｊｕｌｙ　２０１６，Ｖｏｌ．１３，Ｎｏ．１４


